
URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radioquímica Ambiental Sanitaria (UR.AJS) 
Universitat Rovira i Virgili (URV) 

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ETA? L'Ampolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpoila, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 97747 05 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundacio.urv.ca   

www.uraiS.urv.Cat  

L'Ampolla, a 15 de febrer de 2023 

INFORME D'ASSAIG: 0223107B 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 10 de febrer de 2023 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (sollicitant): 2301099 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+10L+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/06 

per a la deterniinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 314/2016 per aigües 

de consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti i radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les installacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA - 39711433R 
Date: 2023.02.15 13:13:16+0100 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 
la Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária. 
Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 
cap membre de la "Unitat de Radioqulmica Ambiental 1 Sanitária" sense la seva autontzació. 
Les activitats (Bq/L) incloses a l'informe estan calculades a la data de finalització deIs assaigs si 
no s'indica el contrari. 
AMD = Activitat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
Els resuitats inclosos a aquest informe corresponen a la mostra tal com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0223/07B 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2301099 09/0212023 09:30 ZS CIM 

Codi URAIS: 0223107B 

V.P.R.D.314/2016 

Unitats Índex alfa total2  Índex beta total2  Índex beta resta2  Triti1  

Bq/L 0,1 - 1,0 100,0 

Procediment -  intem ITA-Ol intem ITA-02 lntem ITA-03 intem lTA-05 

Data d'assaig -  10/02123 a 15/02/23 10/02/23 a 15/02/23 10/02/23 a 15/02/23 10/02/23 a 13/02/23 

Activitat Bq/L 0,098 0,173 <AMD 23,30 

Incertesa3  Bq/L 0,033 0,045 - 327 

AMD Bq/L 0,032 0,040 0,040 2,00 
1 Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). V.P. Valor paramétnc 

Unitats 

Bq/L 

Radó24  

500,0 V.P. R.D.314/2016 

Procediment - intem ITA-35 

Data d'assaig -  10/02/23 a 13/02/23 

Activitat Bq/L <AMD 

Incertesa3  Bq/L -  

AMD - Bq/L 1,00 
1  Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. VP. = Valor paramétnc 

• w, 

V.P. R.D.314/2016 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - lntem ITA-Dl 

Data d'assaig -  10/02/23 a 15/02/23 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

No es superen els valors paramétrics pels lndex alfa total ¡ beta resta. V.P. = Valor paramétnc 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitaria 

Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitaria (UPÁIS) 
Universitat Rovira Virgili (URV) 

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ETAP L'Ampolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Ampolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 9774705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundado.urv.cat 

www.urais.urv.cat 

L'Ampolla, a 15 de febrer de 2023 

INFORME D'ASSAIG: 0223/07A 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 10 de febrer de 2023 va rebre del següent soFlicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (lnforrnació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (5011icitant): 2301098 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+10L+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/06 

per a la determinació deis parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 314/2016 per aigües 

de consum (indexs dactivitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti i radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les instal lacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -3971 1433R 
Date: 2023.02.15 13:11:29 +0100' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 

la Unitat de Radioqulmica Ambiental ¡ Sanitaria. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial ¡ no seran revelades per 

cap membre de la "Unitat de Radioqulmica Ambiental ¡ Sanitária" sense la seva autorització. 
• Les activitats (BqIL) incloses a linforme estan calculades a la data de finalització deIs assaigs si 

no sindica el contran. 
• AMD = Activitat Mínima Detectable. 
• El laboraton no es responsabilitza de la inforniació aportada pel client. 
• Els resultats inclosos a aquest informe corresponen a la mostra tal i com es va rebre. 

1/2 

Nl\JTAl 

R>t' iVii 



   

INFORME D'ASSAIG 0223/07A 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2301098 09102/2023 09:20 ZS Reus 

Codi URAIS: 0223/07A 

V.P. R.D.314/2016 

Unitats Índex alfa total2  Índex beta total2  Índex beta resta2  Triti1  

Bq/L 0,1 - 1,0 100,0 

Procediment - ntern ITA-Ol intern ITA-02 lntern ITA-03 intern ITA-05 

Data d'assaig - 10/02/23 a 15/02/23 10/02/23 a 15/02/23 10/02/23 a 15/02/23 10/02/23 a 13/02/23 

Activitat Bq/L 0,076 0,158 0,064 18,13 

lncertesa3  Bq/L 0,034 0,044 0,050 272 

AMD Bq/L 0,038 0,040 0,040 2,00 
Mostra filtrada: 2  Mostra sense filtrar, Incertesa combinada (k=2). VP. = Valor paramétric 

Radó2'4  

V.P. R.D.314/2016 Bq/L 500,0 

Procediment - intern ITA-35 

Data d'assaig - 10/02/23 a 13/02/23 

Activitat Bq/L <AMD 

lncertesa3  Bq/L - 

AMD Bq/L 1,00 

ostra filtrada: Mostra sense filtrar: Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. VP. = Valor paramétric 

V.P. R.D.314/2016 

Unitats 

mSv/any 

si Indicativa 

0,10 mSvfany 

Procediment - lntern ITA-Dl 

Data d'assaig - 10/02/23 a 15/02/23 

mSv/ariy <0,1 mSv/any1  

1  No es superen els valors paramétrics pels lndex alfa total ¡ beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radioquimica Ambiental Sanitaria (URA.IS) 
Unlversitat Rovira ¡ Virgili (URV) 

Consord d'Aigües de Tarragona (CAT), ETAP LAmpolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34)9774705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
raisfundacio.urv.cat 

www.urais.urv.ca1 

L'Ampolla, a 3 de abril de 2023 

INFORME D'ASSAIG: 0323135 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 28 de març de 2023 va rebre del següent soFlicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (sol licitant): 2302441 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+IOL+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/05 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti i radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les instal'lacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitally signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -39711433R 
Date: 2023.04.03 10:50:23 ~0200 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autontzació per escrit de 
la Unitat de Radioqulmica Ambiental 1 Sanitaria. 
Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 
cap membre de la "Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária" sense la seva autorització. 
Les activitats (Bq/L) incloses a linforme estan calculades a la data de finalització deis assaigs si 
no sindica el contrari. 
AMD = Activitat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
Els resultats inclosos a aquest Informe corresponen a la mostra tal com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0323/35 

   

Reteréncia entitat (Informació aportada pel client): 2302441 27/03/2023 10:10 Font Mas Vilanova 

Codi URAIS: 0323135 

V.P. R.D.312023 

Unitats Índex alfa total2  Índex beta total2  Índex beta resta2  Triti1  

Bq/L 0,1 - 1,0 100,0 

Procediment -  intern ITA-Ol intem ITA-02 lntem ITA-03 intem ITA-05 

Data d'assaig -  28/03/23 a 03/04/23 28/03/23 a 31/03/23 28/03/23 a 31/03/23 28/03/23 a 03/04/23 

Activitat BqlL 0,069 0135 <AMD 12,15 

lncertesa3  Bq/L 0,031 0,044 - 2,04 

AMD Bq/L 0,029 0,040 0,040 2,00 
Mostra filtrada; 2  Most a sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). V.P. = Valor paramtnc 

V.P. R.D.312023 

Unitats Radó2'4  

Bq/L 500,0 

Procediment - intem lTA-35 

Data d'assaig -  28/03/23 a 29/03/23 

Activitat Bq/L <AMD 

lncertesa3  Bq/L - 

AMD Bq/L 1,00 
1  Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. V.P. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.312023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - lntem ITA-Dl 

Data d'assaig -  28/03/23 a 03/04/23 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

1  No es superen els valors paramétrics pels Index alfa total i beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radioquímica Ambiental 1 Sanitaria (UPÁIS) 
Unlversitat Rovira i Virgili (URV) 

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ETAP LAmpolla 
Ctra. Nadonal 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 977 4705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 1770 
urais@fundado.urv.ca   

www.urais.urv.cat 

L'Ampolla, a 15 de maig de 2023 

INFORME D'ASSAIG: 0523111 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 9 de maig de 2023 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra daigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (1) + ampolla de vidre de 1 L (2) 

Codi de les mostres (soFlicitant): 2303629 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+IOL+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/05 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti i radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les instaFlacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA - 39711433R 
Dale: 2023.05.15 12:18:23 +0200 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analilzades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 

la Unitat de Radioquimica Ambiental ¡ Sanitária. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 

cap membre de la "Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitána" sense la seva autorització. 
• Les activitats (Bq/L) incloses a linforme estan calcuíades a la dala de finalilzació deIs assaigs si 

no sindica el contrari. 
• AMD Activitat Mínima Detectable. 
• El laboraton no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
• Els resultats inclosos a aquest informe corresponen a la mostra tal 1 com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0523/11 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2303629 08/05/2023 08:30 Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 0523/11 

Bq/L 

index alfa total2  

0,1 

Índex beta total2  

- 

índex beta resta2  

1,0 

Triti1  

100,0 V.P. R.D.3/2023 

Procediment - intem ITA-Ol intem ITA-02 lntem ITA-03 intern ITA-05 

Data d'assaig - 09/05/23 a 15/05/23 09/05/23 a 12/05/23 09/05/23 a 12/05/23 09/05/23 a 15/05/23 

Activitat Bq/L 0,068 0,127 <AMD 9,62 

Incertesa3  Bq/L 0,027 0,043 - 1,65 

AMD Bq/L 0,020 0,040 0,040 2,00 
Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). V.P. = Valor paramétric 

V.P. R.D.3/2023 

Unitats Radó24  

Bq/L 500,0 

Procediment - intern ITA-35 

Data d'assaig - 09/05/23 a 10/05/23 

Activitat Bq/L <AMD 

lncertesa3  Bq/L - 

AMD Bq/L 1,00 
Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 i (k=2); Activitat a data de mostreig. VP. = Valor paramétric 

V.P. R.D.312023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - lntern ITA-Dl 

Data d'assaig - 09/05/23 a 15/05/23 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

No es superen els valors paramétrics pels índex alfa total i beta resta. V.P. = Valor paramétric 
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URÁIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitaria 

Unitat de Radioquímica Ambiental ¡ Sanitaria (URAIS) 
Universitat Rovira i rgili (URV) 

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ETAP LAmpolIa 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Ampolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 977 47 05 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundacIo.urv,ca  

www.urais.urv.ca   

L'Ampolla, a 20 de juny de 2023 

INFORME D'ASSAiG: 0623/18 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 13 de juny de 2023 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (sollicitant): 2303629 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+IOL+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/05 

per a la determinació deis parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti i radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les installacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitally signed by PEÑALvER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -39711433R 
Date: 2023.06.20 10:55:05 +0200' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

Aquest informe només afecta a lalles mostra/es analitzades. 
Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 
la Unitat de Radioquímica Ambiental ¡ Sanitária. 
Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 
cap membre de la Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária" sense la seva autorització. 
Les activitats (BqJL) incloses a l'informe estan calculades a la dala de finalització deIs assaigs si 
no sindica el contran. 
AMD = Activitat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
Els resultats inclosos a aquest Informe corresponen a la mostra tal ¡ com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0623/18 

   

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2304670 12/05/2023 00:00 Font Barri Gaudí 

Codi URAIS: 0623/18 

Bq/L 

Índex alfa total2  

0,1 

Índex beta total2  

- 

Índex beta resta2  

1,0 

Triti1  

100,0 V.P. R.D.3/2023 

Procediment - intern ITA-Ol intern ITA-02 lntem lTA-03 intem ITA-05 

Data d'assaig - 13/06/23 a 19/06/23 13/06/23 a 19/06/23 13/06/23 a 20/06/23 13/06/23 a 16/06/23 

Activitat Bq/L 0,031 0,126 <AMD <AMD 

lncertesa3  Bq/L 0,025 0,043 - - 

AMD Bq/L 0,020 0,040 0,040 2,00 
Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; lncertesa combinada (k=2). VP. = Valor paramétiic 

V.P. R.D.3/2023 

Unitats Radó2'4  

Bq/L 500,0 

Procediment - intern ITA-35 

Data d'assaig - 13/06/23 a 14/06/23 

Activitat Bq/L <AMD 

Incertesa3  Bq/L -  

AMD Bq/L 1,00 
1  Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. V.P. = Valor paramétnc 

Dosi Indica 

VP. R.D.3/2023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - lntem ITA-Dl 

Data d'assaig - 13/06/23 a 20/06/23 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

1  No es superen els valors paramétrics pels índex alfa total i beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radioquímica Ambiental 1 SanitarIa (UR.AIS) 
Universtat Rovira i 'íirglll (URV) 

Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), ETAP L'Ampolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 977 4705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundacio.urv.cat 

www.urajs.urv.ca   

L'Ampolla, a 11 d'agost de 2023 

INFORME D'ASSAIG: 0823/09 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química ¡ cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira ¡ Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 8 d'agost de 2023 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (soFlicitant): 2306338 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+IOL+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/05 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Rejal Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti ¡ radó). Totes les análisis han 

estat real itzades a les instal'lacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i San itária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA - 39711433R 
Date: 2023.08,11 16:50:55 +0200' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 
la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária. 
Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial ¡ no seran revelades per 
cap membre de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitána" sense la seva autorització. 
Les activitats (BqIL) incloses a linforme estan calculades a la data de finalització deIs assaigs si 
no sindica el contran. 
AMD = Activitat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
Els resultats inclosos a aquest Informe corresponen a la mostra tal 1 com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0823/09 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2306338 07/08/2023 08:30 Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 0823/09 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 0,1 -  1,0 

Procediment - ¡ntern ITA-01 intem ITA-02 lntern ITA-03 

Data d'assaig - 08/08/23 a 11/08/23 08/08/23 a 11/08/23 08/08/23 a 11/08/23 

Activitat Bq/L 0,076 0,194 <AMO 

Incertesa3  Bq/L 0,031 0,046 - 

AMO Bq/L 0,031 0,040 0,040 
Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; lncertesa combinada (k=2). VP. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intem lTA-05 ¡ntem ITA-35 

Data d'assaig - 08/08/23 a 11/08/23 08/08/23 a 09/08/23 

Activitat Bq/L <AMD <AMD 

Incertesa3  Bq/L -  -  

AMD Bq/L 2,00 1,00 
1  Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. V.P. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.3/2023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - Intem ITA-DI 

Data d'assaig - 08/08/23 a 11/08/23 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

No es superen els valors paramétrics pels índex alfa total i beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitaria 

Unitat de Radioquímica Ambiental ¡ Sanitaria (URAIS) 
Universtat Rovira Virgili (URV) 

Consorci dAigües de Tarragona (CAT), ETAP LAmpolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 977 4705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundaciourvcat 

wwwurals.urv.cat 

L'Ampolla, a 21 de novembre de 2023 

Continuació a INFORME D'ASSAIG: 1023/13 rev.02 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 10 d'octubre de 2023 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus denvás: Garrafes de plástic de 1OL (1) i 2L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (soFlicitant): 2308127 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 4L+10L+2L (per mostra) 

Oferta: 022023/06 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (indexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti ¡ radó) i de la Dosi Indicativa 

(radionúclids naturais) que especifica el RD3/2023 per aigües de consum. Totes les análisis han estat 

realitzades a les instaFlacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 

Digitally signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -39711433R 
Date: 2023.11.21 08:50:18 +0100 

Dra. Sandra Peñalver Hernando - Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

Aquest informe només afecta a la/les mostra/es arialitzades. 
Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit 
de la Urtitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária. 
Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial ¡ no seran revelades per 
cap membre de la "Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitána" sense la seva 
autorit.zació. 
Les activitats (Bq/L) incloses a linforme estan calculades a la dala de finalització deIs 
assaigs si no s'indica el contran. 
AMD = Activitat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
Els resultats inclosos a aquest informe corresponen a la mostra tal i com es va rebre. 
Aquest informe substitueix i anulla la versió anterior. Motiu: Determinació de la dosi 
indicativa. 

* Les activitats assenyalades estan fora de l'abast d'acreditació d'ENAC. 
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INFORME DE ENSAYO 1023/13 rev.02 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2308127 09/10/2023 08:15 Depósito cabecera (ZS 

Reus / ZS CIM) (4) Punt: Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 1023/13 

V.P.R.D.314/2016 

- 'index alfa total2  Índex beta total2  Índex beta resta2  

Bq/L 0,1 - 1,0 

Procediment - intern lTA-01 intern ITA-02 lntern lTA-03 

Data d'assaig - 10/10/23 a 13/10/23 10/10/23 a 13/10/23 10/10/23 a 13/10/23 

Activitat Bq/L 0,154 0185 <AMD 

lncertesa3  Bq/L 0,040 0045 - 

AMD Bq/L 0,036 0,040 0,040 
1  Mostra filtrada: 2 Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k2). V.P. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intem ITA-05 intem ITA-35 

Data d'assaig - 10/10/23 a 13/10/23 10/10/23 a 11/10/23 

Activitat Bq/L 30,95 <AMD 

lncertesa3  Bq/L 396 - 

AMD Bq/L 200 1,00 
'Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; i (k=2); Activitat a data de mostreig. V.P. = Valor paramétnc 

Procediment 

Unitats Ra.228* Ra 226* 

- lntem ITA.47* intem lTA10* 

Data assaig - 17/10/23 a 26/10/23 16/01/23 a 21/11/23 

Activitat Bq/L <AMD 0,0064 

lncertesa3  Bq/L - 0,0014 

AMD Bq/L 0020 0,0015 
Mostra filtrada; 2 Mostra sense filtrar; 3 i (k=2) 

U-234" 

Procediment - lntem lTA16* intem lTA16* 

Data assaig - 13/11/23 a 20/11/23 13/11/23 a 20/11/23 

Activitat Bq/L 00555 0,0659 

lncertesa3  Bq/L 00045 0,0051 

AMD Bq/L 0,0003 0,0005 
Mostra filtrada; 2Mostra sense filtrar; 'Combinada (k=2)
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