
URÁIS Unitat de Radioquimica Ambiental i Sanitaria 

Untat de Radioquímica Ambiental Sanitana (URAIS) 
UnivErsitat Rovira i Virgili (URV) 

Ccnsoro dgues de Tarragona (CAT), ETA? LAmpofla 
CEra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 LAmpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel (+34)9774705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 1770 
urasfurdac1o,urv.cat 

ww,urai5urv,caE 

LAmpolla, a 12 de febrer de 2024 

INFORME D'ASSAIG: 0224/06 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 6 de febrer de 2024 va rebre del següent sol licitant: 

Entitat: Algües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aig ües, 1 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra daigua potable (1) (Informació aportada pe! client) 

Tipus denvás: Garrafes de piástic de 5L (2) 1L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (sollicitant): 2400987 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+2L+1OL (per mostra) 

Oferta: 022024/01 

per a la determinació deis parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (indexs dactivitat alfa total, beta total, beta resta ¡ activitat de triti radó). Totes les análisis han 

estat reaiitzades a les installacions de la Urtitat de Radioquimica Ambiental Sanitária (URAIS), 

Vist-i-plau, 
Dilalty tigned by PEÑALVER HERNANDO AlEjANDRA MARtA - 39? 11433R 
Daie: 2O240213 110549 40100 

Dra. Sandra Peñaiver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe nomos afecta a la/les most ra/es anatitzades. 
• Aquest informe no es p01 reproduir total o parcialmenl sense la prvia autorització per esciit de 

la Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária. 
• Les dades conlingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 

cap membre de la Unitat de Radioqulmica Ambiental 1 Sanitána sense la seva autorització, 
• Les activitats (Bq/L) incloses a informe eslan calculades a la data de finatització deIs assaigs Si 

no sindica el contrari. 
• AMD = Activitat Mlnima Detectablo. 
• El laboratori no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
• Els resultais nclosos a aquest inlorme corresponen a la mostra tal com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0224/06 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2400987 05/02/2024 10:30 SINAC Red de distribución 

(ZS CIM) (8) Punt: Dipósit CIM El Camp 

Codi URAIS: 0224/06 

Unita fldex alfa tota  - 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 0,1 -  1,0 

Procediment - ntem ITA-Ol iritem ITA-02 lntern ITA-03 

Data d'assaig - 06/02/24 a 12/02124 06102124 a 12/02/24 06/02124 a 12102/24 

Activitat Bq/L 0,050 0,141 <AMD 

lncertesa3  Bq/L 0,026 0,043 - 

AMD Bq/L 0,020 0,040 0,040 
Mostra filtrada: 2  Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). VP. = Valor paramétric 

V.P. R.D.312023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intem ITA-05 lntem ITA-35 

Data d'assaig - 06/02/24 a 12)02124 06/02/24 a 07/02/24 

Activitat Bq/L 3,52 <AMO 

lncertesa3  Bq/L 1,16 - 

AMD Bq/L 2,00 1,00 
1  Mostia filtrada; 2  Most a sense filtrar; Combinada (k=2); Activitat a data de mostreig. VP. = Valor paramétric 

VP. R.D.3/2023 mSv/any 0,10 niSv/ariy 

Procediment - lntem ITA-Dl 

Data d'assalg - 06/02124 a 12/02/24 

mSv/arty <0,1 mSv/any1  

'No es superen els valors paramétrics pels índex alfa total i beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radtogumica Ambiental ¡ Sanitaria (URAIS) 
Univertat Roira Virgili (URV) 

Consorci d'Ajgues de Tarragona (CAT), ETA? L'Anpolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Arnpolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel.(~34)977470586—Ext 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
ufundaoo.ur.ca   

Ww urais.urv.cat 

LAmpofla, a 12 de febrer de 2024 

INFORME D'ASSAIG: 0224/05 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 6 de febrer de 2024 va rebre del següent soilicitant: 

Entitat: Aigúes de Reus / Reus Serveis Municipais SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra 

Tipus de mosira: Mostra daigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus denvás: Garrafes de plástic de 5L (2) i 1L (2) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (sollicitant): 2400986 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+2L+10L (per mostra) 

Oferta: 022024/01 

per a la determinació deis parámetres de radioactivitat que especifica el Rejal Decret 3/2023 per aigües de 

consum (indexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les installacioris de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
YA ) 

Or2C2O2JZ '0154 .O' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe nornés afecta a la/les mostrales analitzades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment serise la prévia autorització per escrit de 

la Unitat de Radioqulmica Ambiental Sanitaria. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial i no seran revelades per 

cap membre de la 'Unitat de Radioqulmica Ambiental Sanilária sense la seva autorilzació. 
• Les activitals (Bq/L) Incloses a informe estan calculades a la dala de finalitzacló deIs assaigs si 

no sindica el contrari. 
• AMD = Aclivilal Minima Detectable. 
• El laboraton no es responsabihtza de la informació aportada pel client. 
• Fis resuitats incioss a aquost informo corresponen a la mosira tal ¡ com es va rebre. 
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INFORME DASSAIG 0224/05 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2400986 05/02/2024 08:30 SINAC Depósito cabecera 

(ZS Reus / ZS CIM) (4) Punt: Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 0224/05 

V.P. R.D.312023 BqÍL 0,1 - 1,0 

Procediment - inlem ITA-Ol inlem ITA-02 lntern ITA-03 

Data d'assaig - 06/02/24 a 12102/24 06102124 a 12102/24 06/02/24 a 12/02124 

Activitat BqfL 0,062 0,076 <AMD 

Incertesa3  Bq/L 0,026 0,042 - 

AMD Bq/L 0,020 0,040 0,040 
Mostra filtrada: 2  Moslra sense filtrar, Incertesa combinada (k=2). VP. Valor paramtric 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intern ITA-OS ¡ntem ITA-35 

Data d'assalg - 06/02/24 a 08/02/24 06102/24 a 07/02124 

Activitat Bq/L <AMD <AMD 

Incertesa' Bq/L - - 

AMD Bq/L 200 1,00 

Mostra fiRrada 2 Mostra sense filtrar; 3 Combinada (k=2) Activitat a dala de mostreig. VP. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.3/2023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - Intern ITA-DI 

Data d'assaig - 06/02/24 a 12/02/24 

mSv/any <0,1 mSv/any' 

No es superen els valors paramétrtcs pels Index alfa total i bela resta. VP. = Valor paramétrtc 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitaria 

Unitat de Radioquimlca Ambiental Sanitaria (UR.AIS) 
Universitat Rovira ¡ Vrgh (URV) 

Consord d'Jgües de Tarragona (CAT), ETAP L'AmpoHa 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Ampolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 9774705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundacio,urv,cat 

WNW,urai5,urv.cat 

L'Ampolla, a 12 d'abril de 2024 

INFORME D'ASSAIG: 0424/06 

Carrne Aguilar Anguera, doctora en química i cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el día 9 d'abril de 2024 va rebre del següent soFlicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra daigua potable (1) (Informació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 5L (2) 2L (1) + ampolla de vidre de 1L (2) 

Codi de les mostres (soHicitant): 2402505 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+2L+10L (per mostra) 

Oferta: 022024/01 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Rejal Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti ¡ radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les instal-lacions de la Unitat de Radioquimica Ambiental ¡ Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -3971 1433R 
Date: 2024.04.12 09:35:28 +0200' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe només afecta a alíes mostrales anaht.zades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorilzació per escrit de 

la Unitat de Radioquirnica Ambiental i Sanitária. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter conldencial ¡ no seran revelades per 

cap membre de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanhtária sense la seva autorització. 
• Les activitals (Bq/L) incloses a linforme estan calcuiades a la dala de finalització deis assaigs si 

no sindica el contrari. 
AMD = Activilat Mínima Detectable. 
El laboratori no es responsabililza de la informació aportada pel client. 
EIs res,,Ilats inciosos a aquest Informe corresp000n a la mostra tal com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0424/06 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2403288 08/04/2024 10:30 SINAC Red de Distribución 

/ 0. Dist. 1 Regul. (ZS Reus) (8) — Punt: Font Purissima Sang 

Codi URAIS: 0424/06 

: 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 0,1 -  1,0 

Procediment - ntern ITA-Ol intem ITA-02 lrttern ITA-03 

Data d'assaig -  09/04/24 a 12/04/24 09/04/24 a 12/04/24 09/04/24 a 12/04/24 

Activitat Bq/L 0,041 0,118 <AMD 

Incertesa3  BqfL 0,027 0,042 - 

AMD Bq/L 0,025 0,040 0,040 
Mostra filtrada: 2 Mostra sense filtrar: lncertesa combinada (k=2). VP. = Valor paramtr/c 

V.P. R.D.312023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment -  iritern ITA-05 intem ITA-35 

Data d'assaig -  09/04/24 a 12/04/24 09/04/24 a 10/04/24 

Activitat Bq/L 3,04 <AMD 

lncertesa4  Bq/L 1,17 - 

AMD Bq/L 2,00 1,00 
1  Mostra filtrada: 2  Mostra sense filtrar: 2  Activitat a dala de mostreig (informació aportada 

pel client): 'Combinada (k=2), VP. = Valor paramélric, 

2osllnd cat 

V.P. R.D.312023 mSv/any 0,10 rnSv/any 

Procedlment - Inlem ITA-Dl 

Data d'assaig -  09/04/24 a 12/04/24 

mSv/arty <0,1 mSv/any1  

No es superen els valors paramétrics pels index alta total 1 beta resta. VP. = Valor paramtric 
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URÁIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitaria 

Unitat de Radioquímica Ambiental Sanitaria (URAIS) 
Universitat Rovira ¡ Virgili (URV) 

Consorci d'Algües de Tarragona (CAT), ETAP LAmpolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Ampolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (~34) 9774705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundado.urv.cat 

y,ww.uraiS.urv.cat 

L'Ampolla, a 10 de juny de 2024 

INFORME D'ASSAIG: 0624/03 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química ¡ cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 4 de juny de 2024 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Plaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (lnforrnació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 5L (2) ¡ 1 L (2) + ampolla de vidre de 1 L (2) 

Codi de les mostres (soFlicitant): 2402505 (Informació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+2L+10L (per mostra) 

Oferta: 022024/01 

per a la determinació deIs parámetres de radioactivitat que especifica el Reial Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti ¡ radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les installacions de la Unitat de Radioquimica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -3971 1433R 
Date: 2024.06.10 11:26:46 +0200 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escnt de 

la Urtitat de Radioquimica Ambiental ¡ Sanitária. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial ¡ no seran revelades per 

cap membre de la "Unitat de Radioquímica Ambiental ¡ Sanitária" sense la seva autorització. 
• Les activitats (Bq/L) incloses a l'informe estan calculades a la data de finalització deIs assaigs si 

no s'indica el contrari. 
• AMD = Activitat Minima Detectable. 
• El laboraton no es responsabilitza de la informació aportada pel client. 
• Els resultats ¡nclosos a aquest informe corresponen a la mostra tal 1 com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 0624/03 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2405020 03/06/2024 08:15 SINAC Depósito cabecera 

(ZS Reus/ZS CIM) (4) — Punt: Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 0624/03 

- .'' restH 

V.P.R.D.3/2023 Bq/L 0,1 -  1,0 

Procedlment - intern ITA-Ol intern ITA-02 lntern ITA-03 

Data d'assaig - 04/06/24 a 10/06/24 04/06/24 a 10/06/24 04/06/24 a 10/06/24 

Activitat BqIL 0,052 0,082 <AMD 

Incertesa3  Bq/L 0,024 0,042 - 

AMD Bq/L 0,020 0,040 0,040 
1  Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). V.P. = Valor paramétnc 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intem ITA-05 intem ITA-35 

Data d'assaig - 04/06/24 a 07/06/24 04/06/24 a 05/06/24 

Activitat Bq/L 10,24 <AMD 

Incertesa4  Bq/L 1,77 - 

AMD Bq/L 2,00 1,00 
1  Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar, Activitat a data de mostreig (informació aportada 

pe/ client); 4 i (k=2); VP. = Valor paramétric. 

Dosilndicati 

V.P. R.D.312023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procedlment - lntem ITA-Dl 

Data d'assaig - 04/06/24 a 10/06/24 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

1  No es superen els valors paramétrics pels Index alfa total ¡ beta resta. VP. = Valor paramétric 
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URAIS Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária 

Unitat de Radioquímica Ambiental ¡ Sanitaria (URAIS) 
Unlversltat Rovira ¡ Virgili (URV) 

Consorci d'figües de Tarragona (CAT), ETAP L'Ampolla 
Ctra. Nacional 340 Km. 1094, Ap. correus n.7 

43895 L'Ampolla, Tarragona (SPAIN) 
Tel. (+34) 977 4705 86— Ext. 1342 

Fax. (+34) 97747 17 70 
uraisfundado.urv.cat 

www.urais.urv.cat 

L'Ampolla, a 11 d'octubre de 2024 

INFORME D'ASSAIG: 1024/09 

Carme Aguilar Anguera, doctora en química ¡ cap del laboratori URAIS de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona, 

INFORMA: 

Que el dia 8 d'octubre de 2024 va rebre del següent sollicitant: 

Entitat: Aigües de Reus / Reus Serveis Municipals SA 

Adreça: Piaça de les Aigües, 1; 43201 Reus 

la següent mostra: 

Tipus de mostra: Mostra d'aigua potable (1) (lnformació aportada pel client) 

Tipus d'envás: Garrafes de plástic de 1OL (1) ¡1 L (2) + ampolla de vidre de 1 L (2) 

Codi de les mostres (sollicitant): 2408904 (lnformació aportada pel client) 

Quantitat: 2L+2L+IOL (per mostra) 

Oferta: 022024/01 

per a la determinació deis parámetres de radioactivitat que especifica el Rejal Decret 3/2023 per aigües de 

consum (índexs d'activitat alfa total, beta total, beta resta i activitat de triti ¡ radó). Totes les análisis han 

estat realitzades a les installacions de la Unitat de Radioquímica Ambiental i Sanitária (URAIS). 

Vist-i-plau, 
Digitaily signed by PEÑALVER HERNANDO ALEJANDRA MARIA -39711433R 
Date: 2024.10.11 09:50:02 +0200' 

Dra. Sandra Peñalver Hernando 

Responsable de Qualitat / URAIS 

Notes: 

• Aquest informe només afecta a la/les mostra/es analitzades. 
• Aquest informe no es pot reproduir total o parcialment sense la prévia autorització per escrit de 

la Unitat de Radioqulmica Ambiental ¡ Sanitaria. 
• Les dades contingudes a este informe són de carácter confidencial ¡ no seran revelades per 

cap membre de la "Unitat de Radioqulmica Ambiental i Sanitária" sense la seva autorització. 
• Les activitats (BqJL) incloses a l'informe estan calculades a la data de finalització deIs assaigs si 

no s'indica el contran. 
• AMD = Activitat Mlnima Detectable. 
• La infomiació aportada pel client no está emparada per l'acreditació ni el laboratori es 

responsabilitza de la mateixa 
• Els resultats molosos a aquest informe corresponen a la mostra tal ¡ com es va rebre. 
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INFORME D'ASSAIG 1024/09 

   

Referéncia entitat (Informació aportada pel client): 2408904 07/1012024 08:00 SINAC - Depósito cabecera 

(ZS Reus / ZS CIM) (4) Punt: Dipósit Pere Mata 

Codi URAIS: 1024/09 

exa :fo. 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 0,1 -  1,0 

Procedlment - intern ITA-Ql intem ITA-02 lntern ITA-03 

Data d'assaig - 08/10/24 a 11/10/24 08/10/24 a 11/10/24 08/10/24 a 11/10/24 

Activitat Bq/L 0,097 0,107 <AMD 

Incertesa3  Bq/L 0,033 0,044 - 

AMD Bq/L 0,026 0,040 0,040 
Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar; Incertesa combinada (k=2). V.P. = Valor paramétric 

V.P. R.D.3/2023 Bq/L 100,0 500,0 

Procediment - intern ITA-05 intem ITA-35 

Data d'assaig - 08/10/24 a 09/10/24 08/10/24 a 09/10/24 

Activitat Bq/L <AMD <AMD 

Incertesa4  Bq/L -  -  

AMD Bq/L 2,74 1,00 
'Mostra filtrada; 2  Mostra sense filtrar Activitat a data de mostreig (informació aportada 

pel client); 4 i (k2); VP. = Valor paramétric. 

osilndicativ 

V.P. R.D.3/2023 mSv/any 0,10 mSv/any 

Procediment - lntern ITA-Dl 

Data d'assaig - 08/10/24 a 11/10/24 

mSv/any <0,1 mSv/any1  

'No es superen els valors paramétrics pels índex alfa total ¡ beta resta. V.P. Valor paramtric 
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